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DISPOSITIVI PER PRESA D'IMPRONTA C €
Ad uso odontoiatrico
ISTRUZIONI PER L’'USO

1. INFORMAZIONI GENERALI e RIFERIMENTI
Tutti i dispositivi per presa d'impronta sono MONOUSO e forniti non sterili. | dispositivi si distinguono in
dispositivi invasivi che DEVONO essere puliti e sterilizzati immediatamente prima dell’'uso su paziente e
in dispositivi da laboratorio, non destinati all’'utilizzo su paziente. | dispositivi da connettere all'impianto
mediante vite di fissaggio sono forniti in confezione con la vite dedicata. Nella tabella si elencano i
dispositivi per presa d'impronta, i materiali di realizzazione e gli accessori dedicati con i quali vengono
forniti.

Accessori
Famiglia Variante Materiale dedlca“.
presenti nella
confezione
DISPOSITIVI UTILIZZABILI SU PAZIENTE
TRANSFER
Transfer Egsyca_p_e strappo Titanio grado 5 Vite di fissaggio
Transfer di precisione
Easycap Polyphenilsulfone
Easytransfer per Basi Link PEEK /
Transfer per Attacchi a Sfera
SCANMARKER
Scanmarker SM, TS, Titanio grado 5 e
PROWIDE PEEK Vite di fissaggio
Scanmarker FAST, PEEK
PROFAST, per Basi Link
DISPOSITIVI DA LABORATORIO
ANALOGHI
Analoghi Titanio grado 5 /
\ Analogo per attacchi a sfera | Acciaio inox /
Analoghi digitali Titanio grado 5 Vite di fissaggio

Tutte le viti di fissaggio sono realizzate in titanio grado 5 e sono monouso, fornite non sterili e destinate
ESCLUSIVAMENTE ad essere utilizzate per la presa d’impronta e le lavorazioni su modello. Per il
fissaggio definitivo della componente protesica su paziente utilizzare le apposite viti impantabili, che sono
fornite in confezione con la componente protesica o vendute singolarmente, e che devono essere
sottoposte agli opportuni processi di pulizia e sterilizzazione sotto responsabilita del medico. Tutti i
dispositivi, per essere utilizzati correttamente, richiedono I'attenta lettura ed applicazione delle
Informazioni all'Utilizzatore fornite da Prodent lItalia. Tali informazioni si compongono della presente
Istruzione d’Uso e del Protocollo Clinico. Per la corretta identificazione delle tipologie di impianti ai quali &
destinato ogni singolo dispositivo, si raccomanda di fare riferimento ai Protocolli Clinici specifici per ogni
tipologia di impianto, dettagliati di seguito: CLO07 per impianti PROWIDE, CL0O08 per impianti PRIME e
TWINNER, CLO10 per impianti CONOMET, CLO11 per impianti PROSHAPE, CL 012 per impianti
PROFAST. Tutte le Informazioni all’'Utilizzatore sono reperibili anche all'indirizzo internet o contattando
Prodent Italia S.r.l.
2. DESTINAZIONE e INDICAZIONI D’'USO

| dispositivi in oggetto sono destinati alla presa d’'impronta e realizzazione del manufatto protesico per gli
impianti endossei di Prodent Italia. | dispositivi sono disponibili in tipologie dedicate ad un sistema o linea
implantare, ad una connessione implantoprotesica, oppure comuni a piu linee o connessioni. Di seguito
si forniscono le indicazioni d’uso specifiche per ogni dispositivo, riguardo al quale si precisa che potrebbe
non essere disponibile per tutte le tipologie di impianti.

TRANSFER - Dispositivi da connettere a impianti/componenti protesiche per la registrazione di impronte

mediante i portaimpronte indicati.

- Transfer Easycap e strappo: Da utilizzare per la registrazione di impronte mediante portaimpronte

non forati; dopo aver atteso I'indurimento dell'impronta, rimuovere il portaimpronte, svitare il Transfer

dall'impianto, avvitarlo all’analogo corrispondente e riposizionare I'assieme ottenuto nella sede creata
in precedenza nell'impronta. Prima della registrazione dellimpronta, proteggere con materiale
opportuno I'esagono interno della Vite di Fissaggio.

Questa variante puo essere utilizzata in associazione al dispositivo Easycap: dopo aver atteso

l'indurimento dell'impronta, rimuovere il portaimpronte, svitare il Transfer dallimpianto, avvitarlo

all'analogo corrispondente e accoppiare I'assieme ottenuto allEasycap, precedentemente rimasto
inglobato nel materiale da impronta.

Disponibili in diverse varianti dedicate a differenti connessioni implantari, identificate mediante

colorazione e/o marchiature.

NOTA: NON utilizzare nel caso la registrazione dell'impronta avvenga per piu di tre impianti o qualora

gli impianti presentino disparallelismi eccessivi.

Transfer di precisione: Da utilizzare per la registrazione di impronte mediante portaimpronte forati;

dopo aver atteso I'indurimento dell'impronta rimuovere le Viti dei Transfer e rimuovere il portaimpronte

in cui restano inglobati i Transfer.

Utilizzare la tipologia di Transfer avente tragitto transmucoso corrispondente a quello della Vite di

Guarigione utilizzata per condizionare la mucosa.

Disponibili in diverse varianti dedicate a differenti connessioni implantari/protesiche e/o differenti tragitti

transmucosi, identificate mediante colorazione e/o marchiature.

- Transfer di precisione FAST: disponibile in un’unica variante, da utilizzare ESCLUSIVAMENTE

connessa alle Basi FAST montate sullimpianto endosseo di destinazione.

NOTA: Tutte le Viti di Fissaggio per Transfer di Precisione, ad eccezione di quelle per la linea TS,

presentano una gola che indica 'altezza massima che si puo tagliare, in caso di spazi clinici ridotti,

mantenendo intatto I'esagono interno.

NOTA: Serrare tutti i transfer dotati di vite di fissaggio ESCLUSIVAMENTE manualmente con giravite

esagonale. Si raccomanda di verificare I'esatto accoppiamento tra transfer e impianto, anche eseguendo

radiografia endorale.

- Easycap: Da utilizzare connesso ai Transfer Easycap e strappo o ai Monconi Easycap, per ottenere la
registrazione di impronte con portaimpronte non forati. Quando il portaimpronte viene rimosso dal cavo
orale, il dispositivo resta inglobato nel materiale da impronta.

NOTA: NON utilizzare nel caso la registrazione dell'impronta avvenga per piu di tre impianti o qualora
gli impianti presentino disparallelismi eccessivi.

NOTA: |l dispositivo €& fornito in confezioni da 5: le indicazioni contenute nelle Informazioni
all'utilizzatore si considerano valide per ogni singolo articolo presente nella confezione.

- EasyTransfer per Basi Link: Disponibile in un’unica tipologia; da utilizzare connesso alle Basi Link,
per ottenere la registrazione di impronte su dente singolo con portaimpronte non forati.

Dopo aver atteso l'indurimento dell'impronta, rimuovere il portaimpronte, svitare la Base Link
dall'impianto, avvitarla all’analogo corrispondente e riaccoppiare I'assieme ottenuto all’EasyTransfer,
precedentemente rimasto inglobato nel materiale da impronta.

- Transfer per Attacchi a Sfera: Da utilizzare connesso agli Attacchi a Sfera, per ottenere la
registrazione di impronte mediante portaimpronte non forati. Quando il portaimpronte viene rimosso dal
cavo orale, il dispositivo resta inglobato nel materiale da impronta.

Puo essere utilizzato anche per trasportare gli Attacchi a Sfera all'interno del cavo orale per il primo
posizionamento e avvitamento sull'impianto.

NOTA: Il dispositivo puo essere tagliato per ridurne I'altezza in caso di spazi clinici limitati, ma non al di
sotto del secondo anello.

SCANMARKER - Dispositivi da utilizzare con le apposite Viti per registrare impronte digitali, mediante
scanner dentali intraorali direttamente su impianto in cavo orale, o scansioni di modelli fisici, mediante
scanner dentali da laboratorio su modelli in gesso.
Disponibili in differenti varianti a seconda della connessione implantare/protesica da replicare, identificate
mediante colorazione e/o marchiature.
NOTA: NON modificare per nessun motivo gli Scanmarker; la modifica della geometria del dispositivo
compromette la corrispondenza tra scansione e modello nel software di pianificazione protesica; NON
utilizzare i dispositivi se sono presenti segni di deformazione.
NOTE per Scanmarker per Basi Link: Connettere fuori dal cavo orale gli Scanmarker per Basi Link
alle Basi prive di vite e avvitare I'assemblato all'impianto/analogo mediante I'apposita vite dello
Scanmarker.
Gli Scanmarker per Basi Link SM @3.3, SM @4.5, SM @5 e TS prevedono due differenti viti: una
destinata all’altezza transmucosa minore, non colorata e fornita in confezione, e una destinata
all'altezza maggiore, colorata e NON fornita in confezione. Fare attenzione ad usare la vite dedicata
all'altezza transmucosa della Base Link sulla quale si vuole calzare lo scanmarker.

ANALOGHI - Dispositivi destinati a replicare nel modello di lavoro la posizione e la connessione
dell'impianto/componente protesica.
- Analoghi: Da utilizzare per replicare la posizione e la connessione dell'impianto/componente protesica
in modelli in gesso realizzati registrando I'impronta mediante Transfer.
Disponibili in differenti varianti a seconda della connessione implantare/protesica da replicare,
identificate mediante colorazione e/o marchiature.
Analoghi digitali: Da utilizzare con le apposite Viti per replicare la posizione e la connessione
dell'impianto/componente protesica in modelli stampati 3D realizzati registrando I'impronta mediante
Scanmarker.
Disponibili in differenti varianti a seconda della connessione implantare/protesica di destinazione da
replicare, identificate mediante colorazione.
3. CONTROINDICAZIONI

Tutti i dispositivi per la presa d'impronta devono essere utilizzati esclusivamente secondo le indicazioni
previste e per gli impianti cui sono dedicati. Le controindicazioni relative agli impianti endossei Prodent
Italia sono riportate nelle relative Informazioni all’Utilizzatore.

4. EFFETTI COLLATERALI E COMPLICANZE
Dopo interventi con impianti dentali, possono verificarsi effetti collaterali temporanei quali dolore,
gonfiore, ematomi, problemi di pronuncia, ed infiammazioni dei tessuti molli. Rischi a lungo termine che
possono essere associati ad un intervento implantoprotesico includono riassorbimento osseo, mancata
integrazione, edema, dolori cronici, deiscenza. Il successo di una terapia implantoprotesica &
strettamente collegato alla correttezza di tutte le fasi che portano al suo completamento, comprese la
realizzazione del manufatto protesico e I'assemblaggio dello stesso sull'impianto. L'uso corretto e attento
dello strumentario protesico € un aspetto molto importante che favorisce I'abbattimento dei rischi di
insuccesso del trattamento implantoprotesico, oltre a ridurre I'entita degli effetti collaterali temporanei. Si
richiede al medico di documentare e segnalare a Prodent ltalia S.r.l. eventuali casi di insuccesso.

5. CONFEZIONE E STERILITA’
Tutti i dispositivi sono forniti NON STERILI. Tutti i dispositivi comprese le viti quando fornite
singolarmente, sono forniti all'interno di un’ampolla in plastica, inserita in una confezione secondaria
sigillata. L'etichetta identificativa di ciascun dispositivo & posta sulla confezione secondaria. Nessuna
confezione € idonea alla sterilizzazione; prima di sterilizzare i dispositivi invasivi estrarli dalla confezione
e pulirli, secondo quanto indicato nel seguente paragrafo.

6. PULITURA E STERILIZZAZIONE
Tutti i dispositivi sono riutilizzabili, ad eccezione dell’Easycap e dell’Easytransfer. Inmediatamente
prima del loro utilizzo, tutti i dispositivi invasivi DEVONO necessariamente essere puliti e sterilizzati
mediante metodo validato e sotto la responsabilita del medico (Prodent Italia consiglia di fare riferimento
alle norme UNI EN ISO 17665-1 per lo sviluppo la convalida ed il controllo di routine del processo di
sterilizzazione a calore umido, e UNI EN 13060 per determinare i metodi di prova delle sterilizzatrici a
vapore e definire i cicli di sterilizzazione da utilizzare).
E’ raccomandato il lavaggio ad ultrasuoni e I'utilizzo di appropriati detergenti, evitando I'uso di acqua
ossigenata, acidi ossidanti (quali acido ossalico, solforico e nitrico) e alte concentrazioni di cloro, che
possono danneggiare i dispositivi. Prodent Italia S.r.I. fornisce ulteriori informazioni circa i processi di
lavaggio e di sterilizzazione nella sezione “Importanti raccomandazioni per la pulitura e la sterilizzazione
dei dispositivi” all'interno del protocollo di riferimento. Prodent ltalia S.r.l. ha verificato I'efficacia, sui
dispositivi di propria fabbricazione, del processo di sterilizzazione in autoclave a vapore saturo a 134°C
per 5 minuti.

AVVERTENZE:
Utilizzare i dispositivi per la presa dimpronta SOLO dopo aver preso visione delle Informazioni
all’Utilizzatore aggiornate.
- Il nome riportato sull'etichetta del dispositivo potrebbe non essere sufficiente per l'identificazione della
destinazione d'uso: fare riferimento alle Informazioni all'Utilizzatore.
- Tutti i dispositivi per la presa d'impronta devono essere utilizzati esclusivamente secondo le indicazioni
previste e con gli impianti cui sono dedicati. Quando disponibili in pit varianti dimensionali fare
riferimento a marchiatura e colorazione.
Tutti i dispositivi DEVONO essere utilizzati esclusivamente da personale medico qualificato e a
conoscenza della teoria e della pratica implantologica, tranne gli analoghi da laboratorio che devono
essere utilizzati esclusivamente dall’'odontotecnico. Le lavorazioni in laboratorio devono essere
eseguite, su indicazione e responsabilita del medico, esclusivamente da personale tecnico qualificato
(odontotecnico).
Utilizzare i dispositivi in oggetto solo con altri dispositivi originali Prodent Italia S.r.I..
Avvitare le viti per dispositivi per presa dimpronta SOLO mediante giravite e senza forzarne MAI
I'avvitamento.
NON RIUTILIZZARE MAI i dispositivi. Il riutilizzo del dispositivo comporta elevato rischio di infezione,
contaminazione e perdita di integrita e funzionalita dei dispositivi.
NON utilizzare MAI i dispositivi che prevedono marchiatura o colorazione se questa risulta deteriorata.
- Verificare SEMPRE l'integrita della confezione prima del primo utilizzo del dispositivo. NON utilizzare
MAI i dispositivi se sono presenti segni di danneggiamento della confezione

- Verificare SEMPRE prima di ogni utilizzo I'integrita del dispositivo. NON utilizzare MAI i dispositivi se
sono presenti segni di danneggiamento. In caso di dubbio sulla loro integrita richiedere il controllo a
Prodent Italia.

- Prestare particolare attenzione alla fase di lavaggio e sterilizzazione che DEVE essere effettuata con
metodo validato a cura e sotto la responsabilita del Medico.

- Prima dell'uso il medico & tenuto a controllare ciascun dispositivo, sotto propria responsabilita,

verificandone l'idoneita e la possibilita di utilizzo per gli scopi previsti e secondo quanto indicato nelle

Informazioni all’Utilizzatore.

Qualora si colleghino tra loro due o piu dispositivi, secondo indicazioni d’'uso, verificare SEMPRE la

loro corretta e totale connessione prima e durante I'utilizzo.

- Manipolare tutti i dispositivi con particolare attenzione, in modo da non apportare danni accidentali che
ne potrebbero causare un non corretto funzionamento.

- Manipolare tutti i dispositivi, durante I'utilizzo su paziente, in condizione di asepsi e con guanti sterili.

Sono responsabilita del medico: la pianificazione del trattamento implantoprotesico; la tecnica

chirurgica adottata; la scelta del dispositivo da impiantare e delle sue dimensioni; la scelta della tecnica

riabilitativa; la scelta e I'utilizzo dello strumentario protesico; la realizzazione della protesi; la
pianificazione ed esecuzione dei controlli periodici previsti. Errori e imprecisioni in queste fasi possono
portare all'insuccesso del trattamento implantoprotesico.

In caso di smaltimento, il dispositivo DEVE essere assimilato ad un rifiuto ospedaliero. Si raccomanda

pertanto di smaltire il dispositivo solo dopo regolare processo di pulitura, in modo controllato e secondo

le normative vigenti applicabili, in qualsiasi occasione se ne manifesti I'esigenza.

Prodent ltalia S.r.l. accetta SOLO resi di dispositivi contenuti in confezioni originali integre ed entro i

termini contrattuali.

Prodent ltalia S.r.l. declina ogni responsabilita in caso di mancato rispetto di quanto precisato nelle

revisioni aggiornate delle Informazioni all’Utilizzatore.

Prodent ltalia S.r.l. declina inoltre ogni responsabilita, espressa o implicita, relativa a danni diretti,

indiretti o di qualunque altro tipo che possano essere collegati o possano derivare da eventuali errori,

di valutazione o di pratica professionale, compiuti nell’'uso dei vari prodotti di Prodent Italia. L'utilizzo

degli impianti dentali, il trattamento chirurgico e la riabilitazione protesica devono infatti avvenire sotto il

controllo del Medico, che pertanto se ne assume la piena responsabilita. L'utilizzatore degli articoli di

Prodent Italia ha I'esclusiva responsabilita di valutare se un prodotto sia o non sia adatto ad ogni

specifico paziente e caso clinico.

ENGLISH
DEVICES FOR IMPRESSION-TAKING C €
For dental use
INSTRUCTIONS FOR USE

1. GENERAL INFORMATION and REFERENCES
All devices for impression-taking are SINGLE-USE and supplied non-sterile. Devices can be broken
down into invasive devices, which MUST be cleaned and sterilised immediately before use on patients,
and laboratory devices, which are not destined for use on patients. The devices to be connected to the
implant using fastening screws are supplied together with the dedicated screw. The table lists the devices
for impression-taking, the materials they are made of and the dedicated accessories that they are
supplied with.

A WARNINGS:

- ONLY use devices for impression-taking after reading the most recent version of the Information for the

User.

The name on the device label alone may not be sufficient to identify its intended use: refer to the

Information for the User.

All devices for impression-taking must only be used according to the indications provided and with the

implants they are intended for. When available as different sized variants, identify using markings and

colour-coding.

- All the devices MUST be used by qualified dental practitioners who are fully knowledgeable with the

theoretical and practical aspects of implantology, with the exception of laboratory analogues, which are

intended for use by dental technicians ONLY. Laboratory work must be performed by qualified dental

technicians only, and under the instruction and responsibility of a practitioner.

Use the devices in question with original Prodent Italia S.r.I. devices only.

The screws for impression-taking devices MUST be tightened using a screwdriver, and WITHOUT

applying excessive force.

NEVER REUSE the devices. Device reuse involves a high risk of infection, contamination and loss of

device integrity and function.

NEVER use devices with damaged markings or colour-coding.

Before first use ALWAYS check that the device pack is intact. NEVER use devices if the pack is visibly

damaged.

- ALWAYS check the device is undamaged before each use. NEVER use devices if they are visibly

damaged. If in doubt as to the integrity of the devices, request a check by Prodent Italia.

Take the greatest care during the washing and sterilisation phases, which MUST be performed using a

validated method by and under the responsibility of the practitioner.

Before use, it is the practitioner's responsibility to make sure that each device is fit for use and suitable

for the intended use and for the envisaged purposes, also according to the Information for the User.

- When connecting two or more devices, ALWAYS check that they are correctly and fully connected
before and during use as specified in the indications for use.

- All devices should be handled with special care, to avoid accidental damage that could jeopardise the

results of treatment.

During use on patients, handle all devices in aseptic conditions and wearing sterile gloves.

- The practitioner is responsible for: the planning of the implant-restoration treatment; the surgical

technique adopted; the choice and size of device to be implanted; the choice of rehabilitation

technique; the choice and use of restoration instruments; the creation of the restoration and the

planning and performance of regular check-ups. Mistakes and inaccuracy during these phases may

lead to the failure of the implant-restoration treatment.

The device MUST be handled as hospital waste in the event of disposal. The device should therefore

only be disposed of after proper cleaning, in a controlled manner and according to applicable

legislation, whenever necessary.

Prodent Italia S.r.l. ONLY accepts returned devices in their undamaged original packaging and within

the contractual terms provided.

Prodent Italia S.r.I. declines all responsibility for failure to comply with the updates to the Information for

the User.

- Prodent ltalia S.r.I. furthermore declines all express or implicit liability in relation to direct, indirect or
any other type of damage which may be connected to or arise from any evaluation or professional
practice error, made during the use of the various products manufactured by Prodent Italia. The use of

Dedicated dental implants, all surgical treatments and prosthetic restorations must always take place under the
. . . accessories supervision of the practitioner, who therefore assumes full liability. Users of Prodent Italia products
Family Variant Material supplied in hace sole responsigility for evaluating whether a product is suita)llnle for each individual pat'i)ent and
the pack clinical case.
DEVICES FOR USE ON PATIENTS
TRANSFERS ROMANA
Easypgp a_nd tear—_offlmpresston transfers Grade 5 titanium Fastening DISPOZITIVE PENTRU AMPRENTARE c E
Precision impression transfers screw R
Easycap Polyphenylsulphons Pentru uz stomatologic
Easytransfer for Link Bases PEEK / |NSTRUCT|UN| DE UTILIZARE
Transfers for Ball Attachments 1. INFORMATII GENERALE $I REFERINTE
SCANMARKERS ____ Toate dispozitivele pentru amprentare sunt DE UNICA FOLOSINTA si sunt furnizate in conditii nesterile.
Scanmarker SM, TS, Grade 5 titanium and . Dispozitivele se impart in dispozitive invazive care TREBUIE sa fie curatate si sterilizate imediat inainte
PROWIDE PEEK Fastening de utilizarea pe pacient si dispozitive de laborator, care nu sunt destinate folosirii pe pacient.
Scanmarker FAST, PEEK screw Dispozitivele care se conecteaza la implant cu ajutorul unui surub de fixare sunt livrate mpreuna cu
PROFAST, for Link Bases surubul aferent. Tabelul contine dispozitivele pentru amprentare, materialele din care sunt realizate si
LABORATORY DEVICES accesoriile aferente impreun cu care se livreaza.
IMPLANT ANALOGUES
Implant analogues Grade 5 titanium / Accesorii
\ Ball attachment analogue Stainless steel / Famili Variant Material dedicate
Digital analogues Grade 5 titanium Fastening amifia arianta ateria prezente in
screw ambalaj
DISPOZITIVE CARE POT FI UTILIZATE PE PACIENT
All fastening screws are made of grade 5 titanium, single-use, supplied non-sterile and intended SOLELY DISPOZITIV DE TRANSFER
for impression-taking and model work. For the definitive placement of the prosthetic component inside the Dispozitive de transfer Easycap si smulgere . ]
patient’s mouth, use the dedicated implantable screws, which are either supplied in the pack with the Dispozitiv de transfer de precizie Titan grad 5 Surub de fixare
prosthetic component or sold separately, and must be appropriately cleaned and sterilised, under the Easycap Polifenilsulfona
practitioner’s responsibility. In order to use the devices correctly, it is necessary to carefully read and Easytransfer pentru Baze Link /
apply the Information for the User provided by Prodent Italia. This information includes these Instructions Dispozitive de transfer pentru atasamente cu bila PEEK
for Use and the Clinical Protocol. In order to correctly identify the implant types each individual device is SCANMARKER
intended for, users should refer to the implant type-specific Clinical Protocols, as indicated below: CLO07 Scanmarker SM. TS Titan grad 5 si
for PROWIDE implants, CLO08 for PRIME and TWINNER implants, CL010 for CONOMET implants, PROWIDE T PEEK i ]
CLO11 for PROSHAPE implants, CL 012 for PROFAST implants. The Information for the User can be Scanmarker FAST Surub de fixare
found on the company website or by contacting Prodent Italia S.r.l. directly. PROFAST. pentru YBaze Link PEEK
2. INTENDED USE and INDICATIONS FOR USE -
The devices in question are intended for impression-taking and the creation of restorations for Prodent DISPOZITIVE DE LABORATOR
Italia endosseous implants. The devices can either be specific to a certain implant system or range, or to ANALOAGE A
a certain implant-restoration connection or common to several ranges or connections. The specific Analoage Titan grad 5 /
indications for use of each device are provided below; however, it should be noted that some devices are Analog pentru atasamente Otel inoxidabil /
not available for all implant types. cu bila ’
Analoage digitale Titan grad 5 Surub de fixare

TRANSFERS - Devices to be connected to implants/prosthetic components in order to take impressions

using the impression trays indicated.

- Easycap and tear-off impression transfers: To be used when taking impressions using a non-
perforated impression tray; once the impression has set, remove the impression tray, unscrew the
Transfer from the implant, screw it to the corresponding implant analogue and reposition the resulting
assembly in the recess created previously in the impression. Before taking the impression, use
appropriate material to protect the internal hexagonal connector of the fastening screw
This variant can be used in combination with the Easycap device: once the impression has set, remove
the impression tray, unscrew the Transfer from the implant, screw it to the corresponding implant
analogue and connect the resulting assembly to the Easycap device that was previously left
incorporated in the impression material.

Available in different variants specific to the various implant connections, and identified by colour-
coding and/or markings.

N.B.: DO NOT use when taking impressions for more than three implants or if the implants have
excessive disparallelisms.

- Precision impression transfers: To be used when taking impressions using a perforated impression
tray; once the impression has set, remove the Transfer Screws and then the impression tray in which
the Transfers remain incorporated.

Use the Transfer type whose transmucosal section matches that of the Healing Screw used to
condition the mucosa.

Available in different variants specific to the various implant/restoration connections, and/or different
transmucosal sections, identified by colour-coding and/or markings.

- FAST precision impression transfers: available as a single variant, to be used connected to FAST
Bases assembled on the endosseous implant it is intended for ONLY.

N.B.: All Fastening Screws for Precision impression transfers, with the exception of those for the TS
range, have a throat that indicates the maximum height that can be cut, in the case of limited clinical
space, whilst keeping the internal hexagonal connector intact.

N.B.: Transfers with fastening screws should be tightened by hand using the hex screwdriver ONLY. We

recommend checking that the coupling between transfer and implant is correct, including by intraoral x-

ray.

- Easycap: To be used connected to Easycap and tear-off impression transfers or Easycap abutments,
when taking impressions with non-perforated impression trays. When the impression tray is removed
from the patient’s mouth, the device remains incorporated in the impression material.

N.B.: DO NOT use when taking impressions for more than three implants or if the implants have
excessive disparallelisms.

N.B.: The device is supplied in packs of 5: the indications provided in the Information for the User are
valid for each item in the pack.

- Easytransfer for Link Bases: Available as a single type; to be used connected to Link Bases, when
taking impressions on single teeth with non-perforated impression trays.

Once the impression has set, remove the impression tray, unscrew the Link Base from the implant,
screw it to the corresponding implant analogue and reconnect the resulting assembly to the
EasyTransfer, previously left incorporated in the impression material.

- Transfers for Ball Attachments: To be used connected to Ball Attachments, when taking impressions
using non-perforated impression trays. When the impression tray is removed from the patient’s mouth,
the device remains incorporated in the impression material.

It can also be used to transport Ball Attachments inside the patient’s mouth for initial positioning and
fastening to the implant.
N.B.: When clinical space is limited, the device may be shortened by cutting, but not below the
second ring.

SCANMARKER - Devices to be used with the dedicated Screws when taking digital impressions using
intraoral dental scanners directly on an implant inside the patient's mouth, or to scan physical models
using laboratory dental scanners on gypsum models.
Available as different variants depending on the implant/restoration connection to be simulated, identified
by colour-coding and/or markings.
N.B.: Scanmarkers must NOT BE altered under any circumstance; altering the device’s geometry will
jeopardise the match between the scan and the model on the prosthetic planning software; DO NOT use
devices that are visibly deformed.
N.B. for Scanmarkers for Link Bases: Outside the patient’'s mouth, connect the Scanmarkers for Link
Bases to the Bases without their screws and screw the assembly to the implant/implant analogue using
the dedicated Scanmarker screw.
Scanmarkers for Link Bases SM @3.3, SM @4.5, SM @5 and TS can be used with two different screws:
one intended for the lesser transmucosal height, which is not coloured and is supplied in the pack, and
one intended for the greater transmucosal height, which is coloured and is NOT supplied in the pack.
Take care to use the screw that matches the transmucosal height of the Link Base the Scanmarker is
to be fitted to.

IMPLANT ANALOGUES - Devices used to simulate the position and connection of the implant/prosthetic

component in the work model.

- Implant analogues: For use to simulate the position and connection of the implant/prosthetic
component in gypsum models obtained by taking the impression using Transfers.

Available as different variants depending on the implant/restoration connection to be simulated,
identified by colour-coding and/or markings.

- Digital analogues: For use with the dedicated Screws to simulate the position and connection of the
implant/prosthetic component in 3D printed models obtained by taking the impression using
Scanmarkers.

Available as different variants depending on the definitive implant/restoration connection to be
simulated, identified by colour-coding.
3. CONTRAINDICATIONS

All devices for impression-taking must only be used according to the indications provided and with the

implants they are intended for. The contraindications for Prodent Italia endosseous implants are listed in

the corresponding Information for the User.
4. SIDE EFFECTS AND COMPLICATIONS
After dental implant surgery, patients may experience temporary side effects such as pain, swelling,
haematomas, speech problems, and inflammations of the soft tissues. The long-term risks that can be
associated with implant-restoration procedures include bone resorption, unsuccessful integration,
oedema, chronic pain and dehiscence. The success of implant-restoration treatment is closely related to
the correctness of all the phases involved, including the creation of the restoration and its assembly on
the implant. Correct and careful use of the restoration instruments is a key factor for reducing the risks of
implant-restoration treatment failure, in addition to reducing the severity of temporary side effects.
Practitioners are asked to report any cases of failure to Prodent Italia S.r.I.
5. PACKAGING AND STERILITY

All devices are supplied NON-STERILE. All devices, including screws when supplied individually, are

supplied in a plastic container, inside sealed secondary packaging. The label identifying each device is

on the secondary packaging. No packaging is suitable for sterilisation. Before sterilising invasive devices,
remove them from the packaging and clean them, as indicated in the following paragraph.
6. CLEANING AND STERILISATION

All the devices are reusable, with the exception of Easycap and Easytransfer. Immediately before
use, all invasive devices MUST be cleaned and sterilised, using a validated method and under the
practitioner’s responsibility (Prodent Italia recommends complying with standard UNI EN ISO 17665-1 for
the development of validation and routine control of the steam sterilisation process, and with standard
UNI EN 13060 for determining the testing methods for steam sterilising equipment and for defining the
sterilisation cycles to be used).
We recommend washing in an ultrasonic bath using appropriate detergents, avoiding using hydrogen
peroxide, oxidising acids (such as oxalic, sulphuric and nitric acids) and high concentrations of chlorine,
which can damage the devices. Prodent ltalia S.r.l. provides further information on the washing and
sterilising processes in the “Important recommendations for the cleaning and sterilisation of devices”
section of the relevant protocol. Prodent Italia S.r.l. has tested the efficacy, on devices of its own
manufacture, of the sterilisation process in a saturated steam autoclave at 134° C for 5 minutes.

Toate suruburile de fixare sunt realizate din titan grad 5 si sunt de unica folosintd, furnizate in conditii
nesterile si destinate EXCLUSIV pentru luarea amprentei si prelucrarea modelului. Pentru fixarea
definitivd a componentei protetice pe pacient se folosesc suruburile de implant corespunzatoare, care
sunt furnizate odata cu componenta protetica sau sunt vandute individual si care trebuie sa fie supuse
proceselor de curatare si sterilizare corespunzatoare sub responsabilitatea medicului. Pentru a fi utilizate
in mod corect, toate dispozitivele necesita citirea atenta si punerea in aplicare a Informatiilor pentru
utilizator furnizate de Prodent Italia. Aceste informatii se regasesc in prezentele Instructiuni de utilizare si
in Protocolul clinic. Pentru identificarea corecta a tipurilor de implanturi pentru care este destinat fiecare
dispozitiv, se recomanda consultarea Protocoalelor clinice specifice pentru fiecare tip de implant,
mentionate mai jos: CLO07 pentru implanturile PROWIDE, CL008 pentru implanturile PRIME si
TWINNER, CLO10 pentru implanturile CONOMET, CL011 pentru implanturile PROSHAPE si CL 012
pentru implanturile PROFAST. Toate Informatiile pentru utilizator pot fi consultate si la adresa de internet
sau contactand Prodent Italia S.r.l.
2. DESTINATIE si INDICATII DE UTILIZARE

Dispozitivele din obiect au fost concepute pentru luarea amprentei si realizarea produsului protetic pentru
implanturile intraosoase ale Prodent ltalia. Dispozitivele sunt disponibile cu tipurile dedicate unui sistem
sau unei linii de implant, pentru conexiuni implanto-protetice sau sunt comune pentru mai multe linii sau
conexiuni. in continuare sunt furnizate indicatii de utilizare specifice pentru fiecare dispozitiv, cu privire la
care se precizeaza ca ar putea sa nu fie disponibile pentru toate tipurile de implanturi.

DISPOZITIV DE TRANSFER - Dispozitive pentru conectarea la implanturi/componente protetice pentru
inregistrarea amprentelor cu ajutorul portamprentelor indicate.
- Dispozitive de transfer Easycap si smulgere: Se utilizeaza pentru luarea amprentelor folosind
portamprente neperforate; dupa ce se asteapta ca amprenta sd se intareasca, se indeparteaza
portamprenta, se desurubeaza dispozitivul de transfer de pe implant, se insurubeaza pe analogul
corespunzétor si se repozitioneaza ansamblul rezultat in locul creat anterior in amprenta. inainte de
luarea amprentei, protejati cu material adecvat hexagonul intern al surubului de fixare.
Aceasta variantad se poate folosi impreuna cu dispozitivul Easycap: dupa ce amprenta se intareste, se
indeparteaza portamprenta, se desurubeaza dispozitivul de transfer de pe implant, se insurubeaza pe
analogul corespunzator si se cupleaza ansamblul rezultat la Easycap, ramas anterior prins in
materialul de amprentare.
Sunt disponibile in diferite variante dedicate diferitelor conexiuni implantare identificate folosind culori
si/sau marcaje.
NOTA: NU utilizati in cazul in care inregistrarea amprentei se face pentru mai mult de trei implanturi
sau in cazul in care implanturile prezinta neparalelisme excesive.
Dispozitiv de transfer de precizie: Se utilizeaza pentru luarea amprentelor folosind portamprente
perforate; dupa ce amprenta se intéreste, se indeparteaza suruburile dispozitivului de transfer si se
indeparteaza portamprenta in care raman prinse dispozitivele de transfer.
Se foloseste tipul dispozitivelor de traseu transmucos corespunzétor celui al surubului de vindecare
utilizat pentru conditionarea mucoasei.
Sunt disponibile in diferite variante pentru diferite conexiuni implantare/protetice si/sau trasee
transmucoase, identificate folosind culori si/sau marcaje.
- Dispozitiv de transfer de precizie FAST: disponibil intr-o singurd varianta, de utilizat EXCLUSIV
prin conectare la bazele FAST montate pe implantul intraosos de destinatie.
NOTA: Toate suruburile de fixare pentru dispozitivul de transfer de precizie, cu exceptia celui pentru
linia TS, prezinta o cavitate care indica indltimea maxima care poate fi tdiata, in cazul spatiilor clinice
reduse, pastrand intact hexagonul intern.
NOTA: Strangeti toate dispozitivele de transfer prevazute cu surub de fixare EXCLUSIV manual folosind
surubelnita hexagonald. Se recomanda verificarea cupléarii exacte dintre dispozitivul de transfer si
implant, inclusiv prin intermediul radiografiei intraorale.
- Easycap: Se foloseste prin conectare la dispozitivele de Transfer Easycap si smulgere sau la bonturile
Easycap, pentru a obtine inregistrarea amprentelor cu portamprente fara perforatii. Cand portamprenta
este scoasa din cavitatea bucald, dispozitivul raméane prins in materialul de amprentare.
NOTA: NU utilizati fn cazul in care inregistrarea amprentei se face pentru mai mult de trei implanturi
sau in cazul in care implanturile prezinta neparalelisme excesive.
NOTA: Dispozitivul este furnizat in ambalaje care contin cate 5 articole: indicatiile din Informatiile
pentru utilizator sunt valabile pentru fiecare articol in parte din cadrul aceluiasi ambalaj.
Easytransfer pentru Baze Link: Disponibil intr-o singurad variantd; de utilizat prin conectare la
dispozitivele Baze Link pentru a obtine inregistrarea amprentelor de precizie cu portamprente fara
perforatii.
Dupa ce amprenta se intareste, se indeparteaza portamprenta, se desurubeaza Baza Link de pe
implant, se insurubeaza pe analogul corespunzétor si se cupleaza ansamblul rezultat la EasyTransfer,
ramas anterior prins in materialul de amprentare.
Dispozitive de transfer pentru atagamente cu bila: Se foloseste prin conectare la Atasamentele cu
bila pentru a obtine inregistrarea amprentelor cu portamprente fara perforatii. Cand portamprenta este
scoasa din cavitatea bucala, dispozitivul ramane prins in materialul de amprentare.
Poate fi utilizat si pentru transportul Atasamentelor cu bila in cavitatea bucala pentru prima pozitionare
si insurubarea pe implant.
NOTA: Dispozitivul poate fi tiiat pentru reducerea fnaltimii in cazul spatiilor clinice limitate, dar nu sub
al doilea inel.

SCANMARKER - Dispozitive care se utilizeaza cu suruburile corespunzatoare pentru inregistrarea
amprentelor digitale cu ajutorul unor scannere dentare intraorale direct pe implant in cavitatea bucald,
sau a scanarilor de modele fizice, prin intermediul scannerelor dentare de laborator pe modele din ghips.
Disponibile in diferite variante, in functie de conexiunea pentru implant/proteza care urmeaza sa fie
reprodusa, identificate prin culori si/sau marcaje.
NOTA: NU modificati din niciun motiv dispozitivele Scanmarker; modificarea formei dispozitivului
afecteaza corespondenta dintre scanare si model in programul de planificare a protezei; NU utilizati
dispozitivele daca existd semne de deformare.
NOTE pentru Scanmarker pentru Baze Link: In afara cavitétii bucale, conectati dispozitivele
Scanmaker pentru Baze Link fara suruburi si insurubati ansamblul la implant/analog cu ajutorul
surubului de la Scanmaker.
Dispozitivele Scanmarker pentru Baze Link SM @3,3, SM @4,5, SM @5 si TS prevad doua suruburi
diferite: unul pentru cea mai mica inaltime a transmucoasei, fara culoare si furnizata in acelasi ambalaj,
si una pentru indltimea cea mai mare, coloratd si NEFURNIZATA in acelasi ambalaj. Atentie, se va
utiliza surubul special conceput pentru inaltimea transmucoasei Bazei Link pe care se doreste fixarea
dispozitivului scanmaker.

ANALOAGE - Dispozitive destinate reproducerii in modelul de prelucrat a pozitiei si conexiunii
implantului/componentei protetice.
- Analoage: Se utilizeaza pentru a reproduce pozitia si conexiunea implantului/componentei protetice in
modelele din ghips realizate prin luarea unei amprente cu ajutorul unui Transfer.
Disponibile in diferite variante, in functie de conexiunea pentru implant/proteza care urmeaza sa fie
reprodusd, identificate prin culori si/sau marcaje.
Analoage digitale: Se utilizeazd cu suruburile corespunzatoare pentru a reproduce pozitia si
conexiunea implantului/componentei protetice inh modelele imprimate 3D realizate prin luarea unei
amprente cu ajutorul unui Scanmaker.
Disponibile in diferite variante, in functie de conexiunea pentru implant/protezé care urmeaza sa fie
reprodusa, identificate prin culori.

3. CONTRAINDICATII
Toate dispozitivele pentru luarea amprentei trebuie sa fie utilizate exclusiv conform indicatiilor prevazute
si pentru implanturile pentru care au fost concepute. Contraindicatiile referitoare la implanturile
intraosoase Prodent Italia sunt prezentate in Informatiile pentru utilizator aferente.

4. EFECTE SECUNDARE $I COMPLICATII

Dupa interventiile cu implanturi dentare se pot manifesta efecte secundare temporare precum durere,
umflare, formare a hematoamelor, probleme de pronuntie si inflamare a tesuturilor moi. Printre riscurile
pe termen lung legate de interventia implanto-proteticd se numara resorbtia osoasa, lipsa integrarii,
edemul, durerile cronice, dehiscenta. Succesul unei terapii implanto-protetice depinde in mod direct de
corectitudinea realizarii tuturor etapelor, inclusiv a etapei de realizare a produsului protetic si de
asamblare a acestuia pe implant. Utilizarea corecta si atentd a instrumentarului protetic reprezinta un
aspect foarte important care favorizeaza diminuarea riscurilor de esec a tratamentului implanto-protetic,

pe langa reducerea efectelor secundare temporare. Medicul este rugat sa consemneze si sa semnaleze
societétii Prodent Italia S.r.I. eventualele cazuri de insucces.

5. AMBALAJ $I STERILITATE
Toate dispozitivele sunt furnizate in conditii NESTERILE. Toate dispozitivele, inclusiv suruburile, atunci
cand sunt furnizate separat, sunt puse intr-o fiold de plastic induntrul unui ambalaj secundar sigilat.
Eticheta cu datele de identificare ale fiecarui dispozitiv este aplicatd pe ambalajul secundar. Niciun
ambalaj nu este adecvat pentru sterilizare; inainte de a steriliza dispozitivele invazive, scoateti-le din
ambalaj si curatati-le conform indicatiilor din paragraful urmétor.

6. CURATARE $I STERILIZARE
Toate dispozitivele sunt reutilizabile, cu exceptia Easycap si a EasyTransfer. Imediat inainte de
utilizarea acestora, toate dispozitivele invazive TREBUIE in mod obligatoriu sa fie curatate si sterilizate.
printr-o_metodé validatd, pe propria rdspundere a medicului (Prodent Italia recomand&d consultarea
standardului UNI EN ISO 17665-1 referitor la dezvoltarea, validarea si controlul de rutina al procesului de
sterilizare cu céldura umeda, respectiv a standardului UNI EN 13060 pentru a determina metodele de
testare a sterilizatoarelor cu aburi si pentru a stabili ciclurile de sterilizare care sa se utilizeze).
Se recomanda spalarea cu ultrasunete si folosirea solutilor de curatat corespunzatoare, evitand
utilizarea apei oxigenate, a acizilor oxidanti (precum acidul oxalic, sulfuric si azotic) si a concentratiilor
ridicate de clor care ar putea deteriora dispozitivele. Prodent Italia S.r.I. furnizeaza informatii suplimentare
referitoare la procesele de spalare si sterilizare in sectiunea ,Recomandari importante referitoare la
curatarea si sterilizarea dispozitivelor” din cadrul protocolului de referintd. Prodent Italia S.r.l. a verificat,
pe dispozitivele de productie proprie, eficienta procesului de sterilizare in autoclava cu aburi saturati la
134° C timp de 5 minute.

AVERTISMENTE:

Utilizati dispozitivele pentru luarea amprentei NUMAI dupa luarea la cunostintd a Informatiilor pentru
utilizator actualizate.
Numele care apare pe eticheta dispozitivului ar putea sa nu fie suficient pentru identificarea destinatiei
de utilizare: in acest caz, consultati Informatiile pentru utilizator.
Toate dispozitivele pentru luarea amprentei trebuie sa fie utilizate exclusiv conform indicatiilor
prevazute si pentru implanturile pentru care au fost concepute. Daca sunt disponibile in mai multe
variante de dimensiune, consultati marcajul si culoarea.
Toate dispozitivele TREBUIE sa fie utilizate exclusiv de personalul medical calificat, cunoscéator al
teoriei si al practicii implantologiei, cu exceptia analoagelor de laborator care trebuie sa fie utilizate
exclusiv de tehnicianul dentar. Prelucrarile din laborator trebuie sa fie executate, conform indicatiilor si
pe raspunderea medicului, exclusiv de catre personalul tehnic calificat (tehnicieni dentari).
Utilizati dispozitivele din obiect numai cu alte dispozitive originale Prodent Italia S.r.I.
Strangeti suruburile de la dispozitivele pentru luarea amprentei NUMAI cu o surubelnita si nu fortati
NICIODATA strangerea.
NU REUTILIZATI NICIODATA dispozitivele. Reutilizarea dispozitivului presupune un risc ridicat de
infectie, contaminare si pierderea integritatii si a functionalitatii dispozitivelor.
NU folositi NICIODATA dispozitivele care prevdd un marcaj sau o culoare dacd acestea sunt
deteriorate.
Verificati INTOTDEAUNA integritatea ambalajului inainte de prima utilizare a dispozitivului. NU folositi
NICIODATA dispozitivele daca observati semne de deteriorare a ambalajului
- Verificati INTOTDEAUNA integritatea dispozitivului inainte de fiecare utilizare. NU folositi NICIODATA
dispozitivele dac existd semne de deteriorare. In caz de dubii privind integritatea acestora, solicitati
controlarea lor de catre Prodent ltalia.
Acordati o atentie deosebita in momentul spalarii si al sterilizarii, operatiuni care TREBUIE sa se
efectueze printr-o metoda validata prin grija si pe raspunderea medicului.
Tnainte de utilizare, medicul este obligat s& controleze fiecare dispozitiv pe propria réspundere,
verificand caracterul adecvat si posibilitatea de utilizare a acestuia in scopurile prevazute si conform
indicatjilor din Informatiile pentru utilizator.
Tn cazul in care se conecteaza intre ele doua sau mai multe dispozitive, conform indicatiilor de utilizare,
verificati INTOTDEAUNA daca sunt conectate in mod corect si complet inainte si in timpul utilizarii.
- Manipulati toate dispozitivele cu o atentie deosebita, astfel incat sa nu provocati daune accidentale

care ar putea cauza defectiuni.
- Manipulati toate dispozitivele, in timpul utilizarii asupra pacientului, in conditii aseptice si cu manusi
sterile.
Planificarea tratamentului implanto-protetic, tehnica chirurgicald adoptata, alegerea dispozitivului de
implantat si a dimensiunilor sale, alegerea tehnicii de recuperare, alegerea si utilizarea instrumentarului
protetic, realizarea protezei, planificarea si executarea controalelor periodice sunt responsabilitatea
medicului. Erorile si impreciziile din aceste etape pot duce la insuccesul tratamentului implanto-protetic.
- In caz de eliminare, dispozitivul TREBUIE s& fie asimilat deseurilor spitalicesti. Se recomanda, prin
urmare, eliminarea dispozitivului numai dupa o curatare minutioasa si controlata si in conformitate cu
dispozitiile in vigoare aplicabile, ori de cate ori este necesar.
Prodent ltalia S.rl. accepta returnarea dispozitivelor NUMAI in ambalajele originale intacte si in
termenul contractual.
Prodent ltalia S.r.l. isi declind orice raspundere in caz de nerespectare a precizarilor facute in
versiunile actualizate ale Informatiilor pentru utilizator.
Prodent ltalia S.rl. Tsi declina, de asemenea, orice raspundere, expresa sau implicita, referitoare la
daune directe, indirecte sau de orice alta naturd, care ar putea fi legate de sau care ar putea deriva din
eventuale erori de evaluare sau de practica profesionald, facute in cadrul utilizarii diferitelor produse
apartinand Prodent ltalia. Utilizarea implanturilor dentare, tratamentul chirurgical si reabilitarea
protetica trebuie sa aiba loc sub controlul medicului, care isi asuma, asadar, intreaga raspundere.
Utilizatorul produselor Prodent Italia are raspunderea exclusiva de a stabili daca un produs este sau nu
adecvat pentru fiecare pacient si caz clinic in parte.

POLSKI
WYROBY DO POBIERANIA WYCISKOWC €
Do uzytku stomatologicznego
INSTRUKCJA UZYCIA

1. INFORMACJE OGOLNE i ODNIESIENIA

Wszystkie wyroby do pobierania wyciskéw sg przeznaczone DO JEDNORAZOWEGO UZYTKU
i sg dostarczane w stanie niesterylnym. Wyroby dzielg sie na wyroby inwazyjne, ktére MUSZA zosta¢
oczyszczone i wysterylizowane bezposrednio przed zastosowaniem u pacjenta, oraz wyroby
laboratoryjne, nieprzeznaczone do stosowania u pacjenta. Wyroby stuzgce do taczenia zimplantem
z uzyciem $ruby mocujgcej sg dostarczane w opakowaniu wraz z odpowiednig $rubg. W tabeli
wymienione sg wyroby do pobierania wyciskdw, materiaty uzyte do ich wykonania oraz przeznaczone
specjalnie do nich akcesoria dostarczane razem z nimi.

Specjalne
Rodzina Wariant Materiat akcesoria
znajdujace sig
w opakowaniu
WYROBY DO STOSOWANIA U PACJENTA
TRANSFER
Transfery Easyca_p i do metody tyzki zamknietej Tytan, stopier 5 $ruba mocujaca
Transfer precyzyjny
Easycap Polifenylosulfon
Easytransfer do baz Link PEEK /
Transfer do zatrzaskéw kulowych
ELEMENTY SCANMARKER
Element Scanmarker SM, Tytan, stopien 5
TS, PROWIDE i PEEK Sruba mocujaca
Scanmarker FAST, PEEK
PROFAST, do baz Link
WYROBY LABORATORYJNE
ANALOGI
Analogi Tytan, stopien 5 /
Cnalog do zatrzaskow Stal nierdzewna /
ulowych
Analogi cyfrowe Tytan, stopien 5 Sruba mocujgca

Wszystkie $ruby mocujgce sg wykonane z tytanu stopnia 5 i sg przeznaczone do jednorazowego uzytku,
dostarczane w stanie niesterylnym i przeznaczone WYLACZNIE do uzycia przy pobieraniu wyciskéw
i do obrébek wykonywanych na modelu. Do ostatecznego zamocowania elementu protetycznego
u pacjenta nalezy uzywa¢ odpowiednich $rub wszczepialnych, ktére sg dostarczane w opakowaniu
z elementem protetycznym lub sprzedawane osobno, i ktére powinny zosta¢ poddane odpowiednim
procesom czyszczenia i sterylizacji na odpowiedzialno$¢ lekarza. Do prawidlowego uzycia wszystkich
wyrobéw niezbedne jest uwazne przeczytanie i zastosowanie informagiji dla uzytkownika dostarczonych
przez firme Prodent Italia. Informacje te skladajg sie z niniejszej instrukcji uzycia oraz z odno$nego
protokotu klinicznego. Aby poprawnie zidentyfikowa¢ rodzaj implantéw, do ktérych przeznaczone sg
poszczegolne wyroby, zalecane jest odniesienie sie do protokotéw klinicznych dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw implantéw, wymienionych ponizej: CLO07 dla implantéw PROWIDE, CL0O08 dla
implantéw PRIME i TWINNER, CL010 dla implantow CONOMET, CL011 dla implantow PROSHAPE,
CLO12 dla implantéw PROFAST. Wszelkie informacje dla uzytkownika sg dostgpne na stronie
internetowej lub mozna je uzyskac, kontaktujgc sie z firma Prodent Italia S.r.l.
2. PRZEZNACZENIE i WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Niniejsze wyroby sa przeznaczone do pobierania wyciskow ido wykonywania uzupetnienia
protetycznego do implantéw wewnatrzkostnych firmy Prodent lItalia. Wyroby sg dostgpne w réznych
rodzajach, dostosowanych do konkretnego systemu lub linii implantdw, do potgczenia implanto-
protetycznego lub tez wspdlnych dla wigkszej liczby linii lub potaczen. Ponizej podane sg wskazania
do stosowania dotyczgce poszczegdlnych wyrobéw przy ktérych jest podane, jesli dany wyréb moze nie
by¢ dostepny dla wszystkich rodzajéw implantéw.

TRANSFERY - Wyroby do taczenia z implantami/elementami protetycznymi w celu pobierania wyciskéw
z uzyciem wskazanych tyzek wyciskowych.
- Transfery Easycap ido metody tyzki zamknietej: Do stosowania przy rejestracji wyciskow
z uzyciem nieperforowanej tyzki wyciskowej; po odczekaniu na stwardnienie wycisku nalezy usungé
tyzke wyciskowa, odkreci¢ transfer od implantu, wkreci¢ go do odpowiedniego analogu i przenies¢ tak
uzyskany zespét do gniazda uprzednio utworzonego w wycisku. Przed rejestracjg wycisku nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg odpowiedniego materiatu wewnetrzny szesciokat sruby mocujacej.
Ten wariant moze by¢ stosowany w potaczeniu z wyrobem Easycap: po odczekaniu na stwardnienie
wycisku nalezy usung¢ tyzke wyciskowa, odkreci¢ transfer od implantu, wkreci¢ go do odpowiedniego
analogu i potgczy¢ tak uzyskany zespét z wyrobem Easycap, uprzednio osadzonym w materiale
wycisku.
Dostepne w réznych wariantach przeznaczonych do réznych potaczen implantéw, identyfikowanych na
podstawie koloréw i/lub oznaczen.
UWAGA: NIE uzywaé, jezeli pobieranie wycisku dotyczy wiecej niz trzech implantéw lub jesli
nieréwnolegto$¢ pomiedzy implantami jest nadmierna.
Transfery precyzyjne: Do stosowania przy rejestracji wyciskow z uzyciem nieperforowanej tyzki
wyciskowej; po odczekaniu na stwardnienie wycisku nalezy usung¢ éruby transferéw i usung¢ tyzke
wyciskowa, w ktérej pozostang osadzone transfery.
Nalezy uzywac¢ tego rodzaju transferu, ktéry ma odcinek przezs$luzéwkowy odpowiadajacy odcinkowi
przezséluzéwkowemu $ruby gojacej wykorzystanej do przygotowania $luzéwki.
Dostepne w réznych wariantach przeznaczonych do réznych potgczen implantéw/elementéw
protetycznych i/lub réznych odcinkéw przez$luzéwkowych, identyfikowanych na podstawie kolorow
illub oznaczen.
- Transfer precyzyjny FAST: dostepny w jednym wariancie; do stosowania WYLACZNIE w potgczeniu
z bazami FAST osadzonymi na docelowym implancie wewnatrzkostnym.
UWAGA: Wszystkie sruby mocujgce do transferéw precyzyjnych, z wyjatkiem $rub do linii TS, majg
rowek wskazujgcy maksymalng wysokos$¢, do ktérej mozna wykonac ciecie, w przypadku
ograniczenia przestrzeni klinicznej, bez uszkodzenia wewngtrznego szesciokata.
UWAGA: Dokrecac wszystkie transfery wyposazone w $ruby mocujace WYLACZNIE recznie za pomocg
wkretaka szesciokatnego. Zaleca sie sprawdzanie doktadnego dopasowania pomiedzy transferem
a implantem, réwniez z uzyciem radiografii wewnatrzustnej.
- Easycap: do stosowania w potgczeniu ztransferem Easycap imetodg tyzki zamknietej lub
z tgcznikami Easycap, w celu uzyskania wyciskéw z uzyciem nieperforowanej tyzki wyciskowej. tyzki
wyciskowePo wyciggnieciu tyzki wyciskowej z jamy ustnej wyréb pozostaje osadzony w materiale
wycisku.
UWAGA: NIE uzywa¢, jezeli pobieranie wycisku dotyczy wiecej niz trzech implantéw lub jesli
nieréwnolegto$¢ pomiedzy implantami jest nadmierna.
UWAGA: Wyréb jest dostarczany w opakowaniach po 5; wskazania podane w informacjach dla
uzytkownika sg traktowane jako dotyczgce kazdego pojedynczego artykutu znajdujgcego sie w
opakowaniu.
EasyTransfer do baz Link: Dostgpny w jednym rodzaju; do stosowania w potgczeniu z bazami Link,
w celu uzyskania wyciskéw dla pojedynczego zgba z uzyciem nieperforowanej tyzki wyciskowe;j.
Po odczekaniu na stwardnienie wycisku nalezy usung¢ tyzke wyciskowa, odkreci¢ baze Link od
implantu, wkreci¢ ja do odpowiedniego analogu i potaczy¢ tak uzyskany zespdét z wyrobem
EasyTransfer, uprzednio osadzonym w materiale wycisku.
Transfer do zatrzaskéw kulowych: Do stosowania w potgczeniu z zatrzaskami kulowymi, w celu
uzyskania wyciskéw z uzyciem nieperforowanej tyzki wyciskowej. tyzki wyciskowePo wyciagnigciu tyzki
wyciskowej z jamy ustnej wyréb pozostaje osadzony w materiale wycisku.
Moze by¢ uzywany réwniez do przenoszenia zatrzaskéw kulowych do jamy ustnej do pierwszego
pozycjonowania i wkrecania na implant.
UWAGA: Wyréb moze zosta¢ przyciety w celu zmniejszenia jego wysokosci w przypadku ograniczenia
przestrzeni klinicznej, jednak nie mozna tego robi¢ ponizej drugiego pierscienia.

ELEMENTY SCANMARKER- Wyroby do stosowania z odpowiednimi $rubami w celu rejestracji
wyciskéw cyfrowych z uzyciem wewnatrzustnych skaneréw stomatologicznych bezposrednio do implantu
w jamie ustnej lub skandéw modeli fizycznych, z uzyciem laboratoryjnych skaneréw stomatologicznych do
modeli gipsowych.

Dostgpne w réznych wariantach w zaleznosci od odtwarzanego potgczenia implanto-protetycznego,
identyfikowane na podstawie koloréw i/lub oznaczen.

UWAGA: W zadnym wypadku NIE modyfikowa¢ elementéw Scanmarker; modyfikacja geometrii wyrobu
pogarsza zgodnos$¢ pomiedzy skanem a modelem w oprogramowaniu do planowania protetycznego; NIE
uzywac¢ wyrobow, jesli majg oznaki znieksztatcenia.

UWAGA dla _elementéw Scanmarker do baz Link: taczy¢ elementy Scanmarker do baz Link
z bazami bez $rub poza jamg ustng i wkrecaé ten zespdt na implant/analog, uzywajac odpowiedniej
$ruby elementu Scanmarker.

Elementy Scanmarker do baz Link SM & 3,3, SM @ 4,5, SM @5 i TS sg wyposazone w dwie rézne
$ruby: jedng przeznaczong do mniejszej wysokosci czesci przezsluzéwkowej, nie oznaczong kolorem
i dostarczang w opakowaniu i jedng przeznaczong do wigkszej wysokosci czesci przezsluzowkowej,
oznaczong kolorem i NIE dostarczang w opakowaniu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby stosowac $rube
przeznaczong do wysokoéci czesci przezsluzowkowej bazy Link, do ktérej ma zosta¢ dopasowany
element Scanmarker.

ANALOGI - Wyroby przeznaczone do odtworzenia w modelu roboczym pozycji i potgczenia
implant/element protetyczny.
- Analogi: Do stosowania w celu odtworzenia pozycji i potaczenia implant/element protetyczny na
modelach gipsowych wykonanych na postawie rejestracji wycisku z uzyciem transferéw.
Dostepne w réznych wariantach w zaleznosci od odtwarzanego potgczenia implanto-protetycznego,
identyfikowane na podstawie koloréw i/lub oznaczen.
Analogi cyfrowe: Do stosowania z odpowiednimi $rubami w celu odtworzenia pozycji i potaczenia
implant/element protetyczny na modelach uzyskanych przez wydruk 3D wykonanych na postawie
rejestracji wycisku z uzyciem elementéw Scanmarker.
Dostgpne w réznych wariantach w zalezno$ci od potgczenia implanto-protetycznego przeznaczone do
odtworzenia, identyfikowane na podstawie koloréw.
3. PRZECIWWSKAZANIA
Wszystkie wyroby do pobierania wyciskéw powinny by¢é uzywane wytgcznie zgodnie z przewidywanymi
wskazaniami i do implantéw, do ktérych sg przeznaczone. Przeciwwskazania zwigzane z implantami
wewnatrzkostnymi firmy Prodent Italia sg podane w odpowiednich informacjach dla uzytkownika.

4. SKUTKI UBOCZNE | POWIKLANIA
Po zabiegu z uzyciem implantéw zebowych mogg wystgpi¢ przemijajace skutki uboczne, takie jak bdl,
opuchlizna, krwiaki, problemy z wymowg oraz zapalenie tkanek migkkich. Diugoterminowe zagrozenia,
ktére moga by¢ powigzane z zabiegiem implanto-protetycznym obejmujg resorpcje kosci, brak zrostu,
opuchlizne, przewlekly bdl, rozejscie sie rany. Powodzenie leczenia implanto-protetycznego jest $cisle
powigzane z poprawnos$cig wszystkich etapéw potrzebnych do realizacji, wtym réwniez wykonania
uzupetnienia protetycznego i osadzenia go na implancie. Poprawne i staranne uzycie instrumentarium
protetycznego jest bardzo wazng kwestig, ktéra sprzyja zmniejszeniu ryzyka niepowodzenia leczenia
implanto-protetycznego, a takze ograniczeniu przemijajacych skutkéw ubocznych. Lekarze sg proszeni
o dokumentowanie ewentualnych przypadkéw niepowodzenia i przekazywanie informacji do firmy
Prodent Italia S.r.l.

5.  OPAKOWANIE | STERYLNOSC
Wszystkie wyroby sa dostarczane w stanie NIESTERYLNYM. Wszystkie wyroby, w tym réwniez $ruby,
jesli sg dostarczane osobno, sg dostarczane umieszczone w plastikowym pojemniku znajdujgcym sie
w zapieczetowanym zewnetrznym opakowaniu. Etykieta identyfikacyjna kazdego wyrobu jest
umieszczona na opakowaniu zewnetrznym. Zadne z opakowan nie nadaje sie do sterylizacji; przed
sterylizacjg wyrobdéw inwazyjnych nalezy je wyja¢ z opakowania i wyczysci¢, zgodnie z informacjami
podanymi w nastepnej czesci.

6. CZYSZCZENIE | STERYLIZACJA
Wszystkie wyroby nadajg sie do ponownego uzycia, zwyjatkiem Easycap i Easytransfer.
Bezposrednio przed ich zastosowaniem wszystkie wyroby inwazyjne MUSZA zosta¢ koniecznie
oczyszczone i wysterylizowane, z uzyciem zatwierdzonej metody i na odpowiedzialno$¢ lekarza (firma
Prodent Italia zaleca odniesienie si¢ do norm UNI EN ISO 17665-1, jesli chodzi o opracowywanie,
zatwierdzanie oraz rutynowa kontrole procesu sterylizacji cieptem wilgotnym oraz UNI EN 13060, jesli
chodzi o okreslanie metod testowania sterylizatoréow parowych oraz ustalanie cykli sterylizacyjnych
do zastosowania).
Zalecane jest mycie ultradzwigkowe oraz stosowanie odpowiednich $rodkéw czyszczacych, przy czym
nalezy unika¢ stosowania nadtlenku wodoru, kwaséw utleniajgcych (takich jak kwas szczawiowy,
siarkowy i azotowy) oraz wysokich stezen chloru, gdyz srodki te moga uszkodzi¢ wyroby. Firma Prodent
ltalia S.r.l. dostarcza dalsze informacje dotyczace proceséw mycia i sterylizacji w czesci ,Wazne
zalecenia dotyczgce czyszczenia i sterylizacji wyrobéw” odnosnego protokotu. Firma Prodent Italia S.r.l.
sprawdzita skuteczno$¢, w odniesieniu do wyrobdw wiasnej produkciji, procesu sterylizacji w autoklawie
z uzyciem pary nasyconej w temperaturze 134°C przez 5 minut.

OSTRZEZENIA:

Wyroby do pobierania wyciskéw moga by¢ uzywane WYLACZNIE po zapoznaniu si¢ z aktualnymi

informacjami dla uzytkownika.

Nazwa podana na etykiecie wyrobu moze nie by¢ wystarczajgca do okres$lenia jego przeznaczenia:

nalezy sie zapozna¢ z informacjami dla uzytkownika.

Wszystkie wyroby do pobierania wyciskow powinny by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z przewidywanymi

wskazaniami i do implantéw, do ktérych sg przeznaczone. Jezeli wyroby sg dostgpne w wiekszej

liczbie wariantéw rozmiarowych, przy identyfikowaniu nalezy skorzysta¢ z oznaczen oraz koloréw.

Wszystkie wyroby MUSZA by¢ uzywane wylacznie przez wykwalifikowany personel medyczny,

zaznajomiony z teorig i praktyka implantologii, z wyjatkiem analogéw laboratoryjnych, ktére musza by¢

uzywane wytgcznie przez technikéw dentystycznych. Prace laboratoryjne powinny by¢ wykonywane,
zgodnie ze wskazaniami lekarza inajego odpowiedzialnos¢, wylgcznie przez wykwalifikowany
personel techniczny (technikéw dentystycznych).

Nalezy uzywac niniejszych wyrobéw wyigcznie z innymi oryginalnymi wyrobami firmy Prodent Italia

Sl

Sruby do przyrzadéw do pobierania wyciskéw dokreca¢ WYLACZNIE za pomocy wkretaka i NIGDY

NIE dokrecac¢ ich na site.

Wyrobéw NIGDY NIE UZYWAC PONOWNIE. Ponowne uzycie wyrobu stwarza duze ryzyko

zakazenia, zanieczyszczenia oraz utraty integralnosci i poprawnosci dziatania wyrobu.

NIGDY NIE uzywa¢ wyrobéw z oznaczeniami lub kolorami, jesli oznaczenia lub kolory sg uszkodzone.

Przed pierwszym uzyciem wyrobu ZAWSZE sprawdzac, czy opakowanie jest nienaruszone. NIGDY

NIE uzywa¢ wyrobéw, jesli opakowanie ma oznaki uszkodzenia.

Przed kazdym uzyciem wyrobu ZAWSZE sprawdza¢ jego stan. NIGDY NIE uzywa¢ wyrobow, jesli

majg oznaki uszkodzenia. W razie watpliwosci co do ich stanu nalezy poprosi¢ o przeprowadzenie

kontroli firme Prodent Italia.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na fazy mycia i sterylizacji, ktére MUSZA by¢ przeprowadzane

z uzyciem zatwierdzonej metody, pod nadzorem lekarza i na jego odpowiedzialno$¢.

Przed uzyciem lekarz powinien skontrolowa¢ kazdy wyréb na wtasng odpowiedzialno$¢, sprawdzajgc

jego przydatno$¢ oraz mozliwo$¢ zastosowania do przewidywanego celu i zgodnie ze wskazaniami

podanymi w informacjach dla uzytkownika.

W przypadku taczenia ze sobg dwéch wyrobdw lub wigkszej ich liczby, zgodnie ze wskazaniami

do stosowania, ZAWSZE sprawdza¢ poprawnos$¢ i catkowito$¢ potaczenia, przed uzyciem i podczas

uzycia.

- Postgpowaé ze wszystkimi wyrobami ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie spowodowaé
przypadkowych szkdd, ktére mogtyby sta¢ sie przyczyna nieprawidtowego dziatania.

- Manipulowanie wszystkimi wyrobami, podczas ich stosowania u pacjenta, powinno si¢ odbywaé

w warunkach aseptycznych, z uzyciem sterylnych rekawic.

Lekarz odpowiada za: zaplanowanie leczenia implanto-protetycznego; dobér odpowiedniej techniki

chirurgicznej; dobér wyrobu do wszczepienia oraz jego wymiaréw; dobdr techniki odbudowy; dobor

iuzycie instrumentarium protetycznego; wykonanie protezy; planowanie i przeprowadzanie
okresowych kontroli. Btedy i niedoktadnos$ci na tych etapach moga sie przyczyni¢ do niepowodzenia
leczenia implanto-protetycznego.

W przypadku utylizacji wyréb MUSI zosta¢ potraktowany jako odpad szpitalny. Z tego wzgledu w razie

potrzeby zalecana jest kontrolowana utylizacja wyrobu, po przeprowadzeniu czyszczenia, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

- Firma Prodent Italia S.r.l. przyjmuje WYLACZNIE zwroty wyrobéw w nienaruszonych, oryginalnych
opakowaniach, w terminie ujetym w umowie.

- Firma Prodent ltalia S.r.l. zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialno$ci w razie nieprzestrzegania informacji
zawartych w aktualnej wersji informacji dla uzytkownika.

- Ponadto firma Prodent Italia S.r.l. zrzeka si¢ wszelkiej odpowiedzialno$ci, wyraznej lub dorozumianej,
w odniesieniu do szkéd bezposrednich, posrednich lub jakiegokolwiek rodzaju, ktére moga by¢
powigzane z ewentualnymi btedami w ocenie lub praktyce zawodowej podczas uzywania réznych
produktdw firmy Prodent Italia lub ktére mogg z nich wynikaé. Uzywanie implantéw zgbowych, leczenie
chirurgiczne i odbudowa protetyczna powinny si¢ odbywa¢ pod kontrolg lekarza, ktéry ponosi
zato petng odpowiedzialno$¢. Uzytkownik wyrobéw firmy Prodent Italia ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za oceng, czy dany produkt nadaje sig, czy nie do zastosowania u konkretnego
pacjenta i w konkretnym przypadku klinicznym.

ESPANOL
DISPOSITIVOS DE TOMA DE IMPRESIONES C €
Para uso dental
INSTRUCCIONES DE USO

1. INFORMACION GENERAL y REFERENCIAS

Todos los dispositivos de toma de impresiones son DE UN SOLO USO y se suministran sin esterilizar.
Los dispositivos pueden ser desglosados en dispositivos invasivos (que DEBEN limpiarse y esterilizarse
inmediatamente antes de su uso en pacientes) y dispositivos de laboratorio (que no estan destinados a
su uso en pacientes). Los dispositivos que deben conectarse al implante mediante tornillos de fijacién se
proporcionan junto con el tornillo correspondiente. En la tabla se enumeran los dispositivos de toma de
impresiones, los materiales con los que estan fabricados y los accesorios especificos con los que se
suministran.

Accesorios
Familia Variante Material especificos
presentes en el
paquete
DISPOSITIVOS PARA SER USADOS EN PACIENTES
TRANSFERS
Transfer de impresion Easycap y de cubeta cerrada - Tornillo de
Transfer de impresién de precision de cubeta abierta Titanio de grado 5 fijacion
Easycap Polifenilsulfona
Easytransfer para bases Link PEEK /
Transfer para anclajes esféricos
SCANMARKERS
Scanmarker SM, TS, Titanio de grado 5
PROWIDE y PEEK Tornillo de
Scanmarker FAST, PEEK fijacion
PROFAST, para bases Link
DISPOSITIVOS DE LABORATORIO
ANALOGOS DE IMPLANTES
Anélogos de implantes Titanio de grado 5 /
A”?".’9° para anclajes Acero inoxidable /
esféricos
Anélogos digitales Titanio de grado 5 ;Il'lorrjl'llo de
fjacion

Todos los tornillos de fijacion estan hechos de titanio de grado 5 y son de un solo uso, se suministran sin
esterilizar y se destinan EXCLUSIVAMENTE al uso para la toma de impresiones y las elaboraciones
siguiendo un modelo. Para fijar el componente protésico de forma definitiva en el paciente, utilice los
tornillos implantables correspondientes, que se suministran con el componente protésico o bien se
venden individualmente y que deberan someterse a los procedimientos debidos de limpieza y
esterilizacion, bajo la responsabilidad del profesional. Para un correcto uso de todos los dispositivos, es
necesario leer y aplicar atentamente la Informacién para el Usuario facilitada por Prodent ltalia. Esta
informacion incluye las presentes Instrucciones de Uso y el protocolo clinico. Para identificar
correctamente los tipos de implantes a los que esta destinado cada dispositivo, es aconsejable consultar
los protocolos clinicos especificos para cada tipo de implante, indicados a continuacién: CLO07 para
implantes PROWIDE, CL0O08 para implantes PRIME y TWINNER, CL0O10 para implantes CONOMET,
CLO11 para implantes PROSHAPE, CL 012 para implantes PROFAST. La Informacién para el Usuario
puede ser encontrada en el sitio web de la empresa o contactando directamente con Prodent Italia S.r.l.
2. USO PREVISTO E INDICACIONES DE USO

Los dispositivos que nos ocupan estan destinados a la toma de impresiones y la elaboracién de la
restauraciéon para los implantes endodseos de Prodent ltalia. Los dispositivos pueden ser especificos
para un determinado sistema o serie de implantes, para una conexién especifica de restauracion-
implante o comunes a varias series o conexiones. A continuacion se proporcionan las instrucciones de
uso precisas para cada dispositivo; cabe precisar que es posible que el dispositivo no esté disponible
para todos los tipos de implantes.

TRANSFERS: son dispositivos que se conectan a los implantes/componentes protésicos para tomar

impresiones con las cubetas indicadas.

- Transfer de impresién Easycap y de cubeta cerrada: se utiliza para tomar impresiones con cubetas
de impresién sin perforar; una vez fraguada la impresion, retire la cubeta, desenrosque el transfer de
la impresion, enrésquelo en el analogo correspondiente y reposicione este conjunto en la sede creada
anteriormente en la impresion. Antes de tomar la impresion, proteja el hexagono interno del tornillo de
fijacién con un producto adecuado.

Esta variante puede utilizarse en combinacion con el dispositivo Easycap: una vez fraguada la
impresion, retire la cubeta, desenrosque el transfer de la impresién, enrésquelo en el andlogo
correspondiente y acople este conjunto en el Easycap, que anteriormente habia quedado incorporado
en el material de impresion.

Estad disponible en distintas variantes especificas para diferentes conexiones de implantes,
identificadas mediante cédigos de colores y/o marcas.

NOTA: NO se debe utilizar si las impresiones se realizan para mas de tres implantes o si los implantes
tienen disparalelismos excesivos.

- Transfer de impresion de precision de cubeta abierta: se utiliza para tomar impresiones con
cubetas de impresion perforadas; una vez fraguada la impresion, retire los tornillos de los transfers y
retire la cubeta en la que quedan incorporados los transfers.

Utilice el tipo de transfer con porcién transmucosa correspondiente a la del tornillo de cicatrizacion
utilizado para acondicionar la mucosa.

Esta disponible en distintas variantes especificas para diferentes conexiones de implantes/prétesis y/o
diferentes porciones transmucosas, identificadas mediante cédigos de colores y/o marcas.
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- Transfer de impresion de precisiéon de cubeta abierta FAST: disponible solo en una variante, para
ser usado UNICAMENTE cuando se conecta a las bases FAST montadas en el implante endoéseo de
destino.

NOTA: todos los tornillos de fijacion para Transfer de impresién de precision de cubeta abierta,
exceptuando los de la linea TS, presentan una ranura que indica la altura maxima que se puede cortar
manteniendo intacto el hexagono interno, en caso de disponer de espacio clinico reducido.

NOTA: los transfers con tornillos de fijacién deben ajustarse EXCLUSIVAMENTE a mano, usando

UNICAMENTE el destornillador hexagonal. Recomendamos comprobar que el acoplamiento entre el

transfer y el implante sea correcto, incluso mediante radiografias intraorales.

- Easycap: se utiliza en conjunto con los transfers de impresién Easycap y de cubeta cerrada o con los
pilares Easycap, para obtener impresiones utilizando cubetas de impresién no perforadas. Cuando la
cubeta se extrae de la cavidad bucal, el dispositivo queda incorporado en el material de impresion.
NOTA: NO se debe utilizar si las impresiones se realizan para mas de tres implantes o si los implantes
tienen disparalelismos excesivos.

NOTA: el dispositivo se entrega en paquetes de cinco unidades; las indicaciones proporcionadas en la
Informacién para el Usuario se consideran vélidas para cada uno de los articulos presentes en el
paquete.

- EasyTransfer para bases Link: disponible en un solo tipo; se utiliza en conjunto con las bases Link

para obtener impresiones en un solo diente utilizando cubetas de impresién no perforadas.

Una vez fraguada la impresion, retire la cubeta, desenrosque la base Link del implante, enrésquela en

el andlogo correspondiente y vuelva a acoplar este conjunto en el EasyTransfer, que anteriormente

habia quedado incorporado en el material de impresion.

Transfer para anclajes esféricos: se utiliza en conjunto con los anclajes esféricos, para obtener

impresiones utilizando cubetas de impresién no perforadas. Cuando la cubeta se extrae de la cavidad

bucal, el dispositivo queda incorporado en el material de impresion.

También se puede utilizar para transportar los anclajes esféricos al interior de la cavidad bucal para su

primer posicionamiento y enroscado en el implante.

NOTA: el dispositivo se puede cortar para disminuir su altura si se dispone de poco espacio clinico,

pero nunca debajo del segundo anillo.

SCANMARKERS: son dispositivos que se utilizan con los tornillos apropiados para el registro de
impresiones digitales mediante escéneres dentales intraorales, directamente en el implante en la
cavidad bucal, o bien para el escaneo de modelos fisicos mediante escaneres dentales de laboratorio en
modelos de escayola.
Estan disponibles en distintas variantes en funcién de la conexién de implantes/prétesis cuya réplica se
desea realizar, identificadas mediante codigos de colores y/o marcas.
NOTA: NO altere los Scanmarkers bajo ninguna circunstancia; alterar la geometria del dispositivo
comprometera la concordancia entre el escaner y el modelo en el software de planificacion protésica. NO
utilice dispositivos que estén visiblemente deformados.
NOTAS sobre Scanmarker para bases Link: conecte los Scanmarkers para bases Link en las bases
sin tornillo fuera de la cavidad bucal y enrosque el conjunto en el implante/andlogo utilizando el tornillo
correspondiente del Scanmarker.
Los Scanmarkers para bases Link SM &3,3, SM @4,5, SM @5 y TS disponen de dos tipos distintos de
tornillos: uno para la altura transmucosa menor, sin color e incluido en la entrega, y uno para la altura
mayor, de color y NO incluido en la entrega. Tenga cuidado de utilizar el tornillo dedicado a la altura
transmucosa de la base Link en la que desea colocar el Scanmarker.

ANALOGOS: son dispositivos destinados a replicar la posicién y la conexién del implante/componente

protésico en el modelo de trabajo.

- Analogos de implantes: se utilizan para replicar la posicion y la conexion del implante/componente
protésico en modelos de escayola realizados tomando la impresion dental mediante transfer.

Estan disponibles en distintas variantes en funcion de la conexién de implantes/prétesis cuya réplica
se desea realizar, identificadas mediante cédigos de colores y/o marcas.

- Analogos digitales: se utilizan con los tornillos correspondientes para replicar la posicion y la
conexion del implante/componente protésico en modelos de impresion tridimensional realizados
tomando la impresion dental mediante Scanmarker.

Estan disponibles en distintas variantes en funcion de la conexion de implantes/prétesis de destino
cuya réplica se desea realizar, identificadas mediante cédigos de colores y/o marcas.
3. CONTRAINDICACIONES

Todos los dispositivos de toma de impresiones deben utilizarse Unicamente de acuerdo con las

indicaciones proporcionadas y con los implantes para los que estan destinados. Las contraindicaciones

relacionadas con los implantes endodseos de Prodent Italia se detallan en la correspondiente

Informacién para el Usuario.

4. EFECTOS SECUNDARIOS Y COMPLICACIONES

Después de una cirugia de implante dental, los pacientes pueden presentar efectos secundarios

temporales como dolor, hinchazén, hematomas, problemas al hablar e inflamaciones de los tejidos

blandos. Los riesgos a largo plazo que pueden asociarse a un procedimiento de restauracién-implante
incluyen la reabsorcion o6sea, falta de integracion, edema, dolor crénico y dehiscencia. El éxito del
tratamiento de restauracion-implante esta estrechamente relacionado con la exactitud de todas las fases

involucradas, incluyendo la creacién de la restauraciéon y su montaje en el implante. El uso correcto y

cuidadoso del los instrumentos de restauracion constituye un factor clave para reducir los riesgos de

fracaso del tratamiento de restauraciéon-implante, y ademas reduce la gravedad de los efectos
secundarios temporales. Se recomienda a los profesionales que documenten e informen a Prodent Italia

S.r.l. sobre cualquier caso de fracaso.

5. EMBALAJE Y ESTERILIDAD

Todos los dispositivos se suministran SIN ESTERILIZAR. Todos los dispositivos, incluidos los tornillos

cuando se proporcionan individualmente, se suministran en un contenedor de plastico, dentro de un

embalaje secundario sellado. La etiqueta que identifica cada dispositivo se encuentra en el embalaje
secundario. Ningin embalaje es apto para la esterilizacién; antes de esterilizar los dispositivos de tipo
invasivo, retirelos del embalaje y limpielos, tal como se indica en el apartado siguiente.

6. LIMPIEZA Y ESTERILIZACION

Todos los dispositivos son reutilizables, a excepcién de Easycap e Easytransfer. Inmediatamente
antes de su utilizacion, todos los dispositivos de tipo invasivo DEBEN ser limpiados y esterilizados
utilizando un método valido y bajo la responsabilidad del profesional (Prodent Italia recomienda cumplir
con la norma UNI EN ISO 17665-1 para el desarrollo, validacién y control de rutina del proceso de
esterilizacion por calor himedo, y con la norma UNI EN 13060 para la determinacion de los métodos de
ensayo de los esterilizadores de vapor de agua y para la definicién de los ciclos de esterilizacion que se
deben utilizar).

Recomendamos lavar en bafio ultrasénico con detergentes apropiados, evitando el uso de peréxido de

hidrégeno, acidos oxidantes (como el acido oxalico, sulfurico y nitrico) y altas concentraciones de cloro,

ya que pueden causar dafios a los dispositivos. Prodent Italia S.r.l. ofrece mas informacioén sobre los

procesos de lavado y esterilizacion en la secciéon «Recomendaciones importantes para la limpieza y

esterilizacion de los dispositivos» del protocolo correspondiente. Prodent ltalia S.rl. ha probado la

eficacia del proceso de esterilizacién en dispositivos de fabricacion propia por medio de un autoclave de
vapor saturado a 134 °C durante 5 minutos.

ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar los dispositivos de toma de impresiones, lea SIEMPRE atentamente la Informacion para
el Usuario actualizada.

- ElI nombre que figura en la etiqueta del dispositivo podria no ser suficiente para identificar su uso
especifico: consulte la Informacion para el Usuario.

- Todos los dispositivos de toma de impresiones deben utilizarse Unicamente de acuerdo con las
indicaciones proporcionadas y con los implantes para los que estan destinados. Cuando estén disponibles
en diferentes tamafios, puede identificarlos mediante marcas y cédigos de colores.

- Todos los dispositivos DEBEN ser utilizados tnicamente por profesionales dentales cualificados que estén

familiarizados con los aspectos tedricos y practicos de la implantologia, a excepcion de los analogos de

laboratorio, que estan destinados a ser utilizados unicamente por los técnicos dentales. Las elaboraciones
que se efectian en el laboratorio deben fabricarse siguiendo las indicaciones y bajo la responsabilidad del
profesional dental. De su realizacién se encargaran exclusivamente técnicos de laboratorio cualificados

(técnicos dentales).

Utilice los dispositivos en cuestion solamente con otros dispositivos originales de Prodent Italia S.r.l.

- Atornille los tornillos de los dispositivos de toma de impresiones utilizando UNICAMENTE un destornillador

y sin forzar JAMAS el apriete.

NO REUTILICE NUNCA los dispositivos. La reutilizacion del dispositivo implica un alto riesgo de infeccion,

de contaminacién y de pérdida de integridad y funcionalidad de los dispositivos.

- NO utilice JAMAS los dispositivos que requieran marcas o codigos de colores si éstos estan deteriorados.

- Antes de la primera utilizacion del dispositivo, compruebe SIEMPRE que el embalaje esté integro. NUNCA
utilice dispositivos con el embalaje visiblemente dafado.

- SIEMPRE verifique que el dispositivo no esté dafiado antes de cada uso. NUNCA use dispositivos que
estén visiblemente dafiados. En caso de que existan dudas sobre su integridad, solicite a Prodent Italia
que los examine.

- Tenga el mayor cuidado durante las fases de lavado y esterilizacion, que DEBEN ser realizadas utilizando
un método validado por el profesional y bajo su responsabilidad.

- Antes de su uso, es responsabilidad del profesional asegurarse de que cada dispositivo es apto para su

utilizacién y adecuado para el uso y fines previstos, y que también se encuentra en conformidad con la

Informacion para el Usuario.

Cuando se conecten dos o mas dispositivos, SIEMPRE verifique que estén correcta y completamente

unidos antes y durante su uso, tal como se especifica en las indicaciones de uso.

- Todos los dispositivos deben manipularse con especial cuidado para evitar dafios accidentales que
puedan ocasionar un funcionamiento incorrecto.

- Durante su uso en pacientes, manipule todos los dispositivos en condiciones asépticas y llevando guantes

estériles.

El profesional es responsable de la planificacion del tratamiento de restauracién-implante, la técnica

quirdrgica adoptada, la eleccién y el tamafo del dispositivo a implantar, la eleccién de la técnica de

rehabilitacion, la eleccion y el uso de los instrumentos de restauracion, la creacion de la restauracion y la
planificacién y el cumplimiento de las revisiones periédicas previstas. Los errores y la falta de precisién
durante estas fases pueden conllevar el fracaso del tratamiento de restauracién-implante.

El dispositivo DEBE manipularse como residuo hospitalario en caso de eliminacién. Por lo tanto, el

dispositivo solo debe eliminarse después de una limpieza regular, de forma controlada y de acuerdo con la

legislacién correspondiente, siempre que sea necesario.

- Prodent lItalia S.r.. SOLAMENTE aceptara devoluciones de dispositivos si estos se encuentran en su

embalaje original, si no presentan dafios y si la devolucion se realiza de conformidad con los plazos y

términos contractuales establecidos.

Prodent Italia S.r.l. no se hara responsable de las consecuencias del incumplimiento de las indicaciones

recogidas en las actualizaciones de la Informacién para el Usuario.

- Prodent Italia S.r.l. declina asimismo toda responsabilidad expresa o implicita en relacion con los dafos
directos, indirectos o de cualquier otro tipo que puedan estar relacionados o se deriven de cualquier error
de evaluacién o de practica profesional cometido durante la utilizacion de los distintos productos
fabricados por Prodent Italia. El uso de implantes dentales, todos los tratamientos quirlrgicos relacionados
y las restauraciones protésicas deben realizarse siempre bajo el control del profesional, que, por lo tanto,
asume la plena responsabilidad de los mismos. El usuario de los articulos de Prodent Italia es el unico
responsable de evaluar si un producto es adecuado o no para cada paciente individual y cada caso
clinico.

LEGENDA dei simboli presenti sull’etichetta:

KEY for the symbols present on the label:

LEGENDA simbolurilor existente pe eticheta:

LEGENDA symboli zamieszczonych na etykiecie:

CLAVE para los simbolos presentes en la etiqueta:

NON riutilizzare! Il dispositivo € MONOUSO, da utilizzare una sola volta su un unico
paziente. Il suo riutilizzo potrebbe comportare gravi rischi di infezioni incrociate e/o
perdita di funzionalita.

DO NOT reuse! The device is for SINGLE-USE and intended to be used once and on
one patient only. Reuse could cause serious risks of cross-infection and/or loss of
functionality.

® NU reutilizati! Dispozitivul este DE UNICA FOLOSINTA, se utilizeazé o singuré daté

pentru un singur pacient. Reutilizarea acestuia ar putea implica riscuri grave de infectii
ncrucisate si/sau pierderea functionalitatii.

NIE uzywaé ponownie! Wyréb jest przeznaczony DO JEDNORAZOWEGO UZYTKU,
moze by¢ uzywany tylko raz, u jednego pacjenta. Ponowne uzycie moze spowodowac¢
powazne ryzyko zakazenia krzyzowego i/lub utraty poprawnosci dziatania.

iNO reutilizar! El dispositivo es de UN SOLO USO vy esta disefiado para ser utilizado
una sola vez y en un solo paciente. La reutilizacién podria causar graves riesgos de
infeccion cruzada y/o la pérdida de su funcionalidad.

Lotto dell'articolo.

Batch code.

Lotul din care face parte articolul.

Kod partii.

Codigo del lote.

Codice dell’articolo.

Catalogue number.

Codul articolului.

Kod produktu.

Numero del catélogo.

Attenzione! Al dispositivo sono associate avvertenze non indicate sull'etichetta e
descritte nelle Istruzioni per I'uso.

Caution! The device is associated with warnings not indicated on the label and that are
described in the Instructions for Use.

Atentie! Exista avertismente legate de dispozitiv care nu sunt indicate pe eticheta si
care sunt descrise in Instructiunile de utilizare.

Przestroga: Z wyrobem sg zwigzane ostrzezenia niepodane na etykiecie, opisane
w instrukcji uzycia.

iPrecaucion! El dispositivo estd relacionado con advertencias no indicadas en la
etiqueta y que se describen en las Instrucciones de Uso.

Consultare le istruzioni per I'uso contenute nella confezione.

D}] Consult the Instructions for Use inside the pack.

Consultati instructiunile de utilizare din interiorul ambalajului.
Zapoznac¢ sie z instrukcjg uzycia dotgczong do opakowania.
Consulte las Instrucciones de Uso que se encuentran dentro del paquete.

NON utilizzare se I'imballaggio non & integro.
DO NOT use if the package is damaged.
NU utilizati daca ambalajul nu este intact.
NIE uzywag¢, jezeli opakowanie jest uszkodzone.
NO lo utilice si el embalaje esta dafiado.
Data di Fabbricazione
Date of manufacture
Data fabricatiei
Data produkgcji
Fecha de fabricacion.
Fabbricante ai sensi del Regolamento UE 2017/745 e s.m.i.
Manufacturer pursuant to Regulation (EU) 2017/745 as amended
Producator in sensul Regulamentului UE 2017/745 cu modificarile si completarile
“ ulterioare.
Producent w rozumieniu rozporzadzenia UE 2017/745 z p6zn. zm.
Fabricante de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y sus posteriores
modificaciones y adiciones.
Dispositivo Medico ai sensi del Regolamento UE 2017/745 e s.m.i.
Medical Device pursuant to Regulation (EU) 2017/745 as amended

Dispozitiv medical in sensul Regulamentului (UE) 2017/745 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Wyréb medyczny w rozumieniu rozporzadzenia UE 2017/745 z pézn. Zm.
Producto sanitario de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 y sus posteriores
modificaciones y adiciones.
Alcuni dei simboli indicati in legenda possono non essere presenti su etichetta e confezione del
prodotto, se non applicabili.
The symbols indicated in the key are only present on the product’s label and packaging if
applicable.
Anumite simboluri indicate in legenda ar putea sa nu apara pe eticheta sau pe ambalajul
produsului, daca nu sunt aplicabile.
Niektére symbole zamieszczone w legendzie moga nie by¢ obecne na etykiecie i opakowaniu
produktu, jesli nie maja zastosowania.
Los simbolos indicados en la clave solo estan presentes en la etiqueta y en el embalaje del
producto en caso de ser pertinente.
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